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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФНРН ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

• f( i

й

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
REGISTRATION CERTIFICATE

№ФСЗ 2012/12687

от 13 августа 2012 года Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано
«Никон Инструменте Юроп Б.В.», Иидсрлииды,
Nikon Instruments Europe B.V., Laan van Kronenburg, 2, 1183AS Amstelveen, 
the Netherlands
и подтверждает, что изделие медицииского назначения (изделие медицинской техники) 
Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse TSIOO (варианты исполнения: 
Eclipse TSIOO, Eclipse TSIOO-F, Eclipse TSIOO LED M V , Eclipse TSIOO LED-F M V) с 
принадлежностями (см. Приложение на 10 листах) 
производства
«Никон Корпорейшн», Япония,
Nikon Corporation, 12-1, Yuraku-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Гокуо, .Japan

класс потенциального риска 2а О КИ  44 3510

соответствующее комплекту рсгис1рационной докумептацин

КР Д  №26230 от 31.07.2012

приказом Росздравнадзора от 13 августа 2012 года №759-11р/12

разрешено к импорту, продаже и при:
Федерации

- '4  0

па территории Российской

i P ;  щ
Врио руководители Ф едерален^ '
по надзору в сфере здравоохдо«н 1̂ ’ Е.А. Тельнова

Я '
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НЛЛЗОРУ В СФНРР, ЗЛРАВООХРАПКНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT
№ФСЗ 2012/12687

.. I. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse TS100:
I . Штатив микроскопа Nikon Eclipse TS 100.

V 2. Инструкция по применению.
’ Л. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse TSIOO-F:

1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse TS IOO-F.
2. Инструкция no применению.
in. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse TSIOO LED VIV:
1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse T S I00 LED MV.
2. Инструкция no применению.

' rVi Mw<p0CK0n медико-биологический Nikon Eclipse T S I00 LED-F MV;
* ,'к Штатй»ми1фоокопа Nikon Eclipse TSIOO LED-F MV.

' 2. Инструкция no применению.
V. Принадлежности:
1. Лампа галогенная 6В ЗОВт - не более 10 шт.
2. 0|д^ляр C-W 1 Ох - не более 4 шт.
3. Окуляр C-W 15х - не более 4 шт.
4. Светофильтр NCB11, диаметр 45 мм - не более 2 тт.
5. Светофильтр GIF, диаметр 45 мм - не более 2 шт.
6. Светофильтр ND2 А, диаметр 45 мм - не более 2 шт.
7. Светофильтр ND4 Л, диаметр 45 мм - не более 2 шт.
8. Светофильтр ND8 А, диаметр 45 мм - не более 2 шт.
9. Светофильтр ND16 А, диамеф 45 мм - не более 2 шт.
10. Механический предметный столик T1-SM.
11. Вставка нагреваемая Т0КА1 И1Т Warm Plate MATS-TS с к о т  роллером.
12. Вставка нагреваемая TOKAI HIT Warm Plate MATS-CKTS с контроллером.
13. Вставка нагреваемая ТОКА1 H IT Warm Plate МА TS-CK TSW с когпроллером.
14. Держатель универсальный C-HU.
15. Держатель 7’ерасаки С-НТ.
16. Держатель предметного стекла C-HSG.
17. Держатель гемацитометра.
18. Столик вспомогательный.
19. Держатель чашки Петри 35мм.
20. Конденсор TI-CELW D ELWD.

Врио руководителя Федералык||}|п^^  
по надзору в сфере здравоохран1^1№й j,/

% с'

13 августа 2012 года
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА П О  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

FEDERAL SERVICE OF HEAI.Tfl CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДО СТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT
№ Ф С З 2012/12687

Слайдер фазовый не центрируемый TI-SNCP.
Слайдер фазовый центрируемый T1-.SCP.
Фазовое кольцо Ph2 T1-SPH2.
Телескоп центрирующий С-СТ с UW адаптером. 
Конденсор T1-CNAM C.
Объектив CFI Achromat 4х - не более 2 шт.
Объектив CFI Achromat 10х - не более 2 шт.
Объектив CFI Achromat LWD 20х А - не более 2 Ш1 . 
Объектив CFI Achromat 40х - не более 2 ш г.
Объектив CFI Achromat LW D 40х С - не более 2 шт. 
Объектив CF1 Achromat бОх - не более 2 шт.
Объектив CFI Achromat 1 ООх Oil - не более 2 шт. 
Объектив CFI Achromat ЮОх Oil Iris - не более 2 шт. 
Объектив CF1 Achromat DL 1 Ох Ph 1 - не более 2 шт. 
Объектив CFI Achromat DL 40х Ph 1 - не более 2 шт. 
Объектив CFI Achromat LWD DL 20х Phi - не более 2 шт 
Объектив CF1 Achromat DL 1 ООХ Oil Ph3 - не более 2 Ш1 . 
Объектив CFI Achromat DL 20х Ph 1 - не более 2 шт. 
Объс*сгив CFI Achromat ADL 1 Ох Phi - не более 2 шт. 
Объектив CFI Achromat LWD DL 40х Ph2 - не более 2 шг 
Объектив C F IЕ Plan Achromat 4х - не более 2 шт. 
Объектив CFI Е Plan Achromat 1 Ox - не более 2 ш i . 
Объектив CF1 Е Plan Achromat 40х - не более 2 шт. 
Объектив CF1 Е Plan Achromat lOOx Oil - не более 2 шт. 
Объектив CF1 Plan Achromat U W 1 x - не более 2 шт. 
Объектив CFI Plan Achromat UW 2x - не более 2 шт. 
Объектов CFI Plan Achromat 4x - не более 2 шт.
Объектив CFI Plan Achromat lOx - не более 2 шт. 
Объектив CFI Plan Achromat 20x - не более 2 шт. 
Объектив CFI Plan Achromat 40x - не более 2 Ш1 . 
Объектив CFI Plan Achromat 40x NCG - не более 2 шт. 
Объеетив CFI Plan Achromat 50x Oil - не более 2 
Объектив CFI Plan Achromat lOOx Oil - не 
Объектив CFI Plan Achromat 1 OOx NCG - не

! боле*

Врио руководителя Ф едеральной
по надзору в сф ере здравоохранен и

13 августа 2012 года

Е.А. Тельнова
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ФЕЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В с:ф р .Р1-: з д р а в о о х р а н е н и я

FEDERAL SERVICE OF НР.А1;ГН CARF:

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT
№ФСЗ 2012/12687

55. Объектив CFI Plan Achromat lOOx W - не более 2 шт.
, 56. Объектив CFI Plan Fluor 4х - не более 2 шт.

57. Объектив CF1 Plan Fluor 1 Ox - не более 2 тт.
' 58. Объектив CFI Plan Fluor lOx W.
‘ 59. Объектив CFI Plan Fluor 20x A - не более 2 шт.

60. Объектив CFI Plan Fluor 40x - не более 2 шт.
61. Объектив CFI Plan Fluor 40x Oil -  не более 2 u j t .

62. Объектив CFI Plan Fluor 60x - не более 2 шт.
63.0|бъектав CFI Plan Fluor 60x Oil Iris - не более 2 шт.
64. Объектив CFI Plan Fluor lOOx С (Dry) - не более 2 шт. 
65i Объектив CFI Plan Fluor 1 OOx Oil - не более 2 u j t .

66. Объектив CFI Plan Fluor lOOx Oil Iris - не более 2 шт.
67. Объектив CFI Plan Fluor 20x Ml.
68. Объектив CFI Plan Fluor ADH 1 OOx 11.

- 69. Объектив CFI S Plan Fluor ELWD 20x С - не более 2 шт.
70. Объектив CFI S Plan Fluor ELWD 40x С - не более 2 un.

'71. Объектив CFI S Plan Fluor ELWD 60x С - не более 2 i m t .

72. Объектив CFI S Fluor 4x - не более 2 u i t .

73. Объектив CFI S Fluor 1 Ox - не более 2 шт.
74. Объектив CFI S Fluor 20x - не более 2 шт.
75. Объектив CFI S Fluor 40x - не более 2 шт.
76. Объектив CFI S Fluor 40x Oil - не более 2 шт.

' 77. Объектив CFI S Fluor lOOx Oil Iris - не более 2 шт.
78. Объектив CFI Fluor 20x W.
79. Объектив CFI Fluor 40x W.
80. Объектив CFJ Fluor 60x W.
81. Объектив CFI Fluor DLL 40x W Ph2.
82. Объектив CFI Achromat DL lOx A - не более 2 u j t .

83. Объектив CFI Achroinat LW D DL 20x A - не более 2 шт.
84. Объектив CFI Achromat DL 40x A - не более 2 шт.
85. Объектив CFI Achromat DL 1 OOx Oil A - не более 2 u j t .

86. Объектив CFI Achromat DL 20x F - не более 2 шт.
87.0бъек1ив CFI Achromat LW D DL 40x С - не

?. Объектив CFI Achromat ADL 1 Ox F - iie бoлê t̂̂ Jзfi>У

HF,.1.' U(

Врио руководителя Ф едеральной
по надзору в сф ере здравоохранени!

13 августа 2012 года
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89. Объектив CFI Achromat LWD ADL 20x f* - не более 2 iii i .
90. Объектив CFI Achromat LWD ADL 20x Ph 1 F.
9L Объектив CFI Achromat LWD ADL 40x F - не более 2 iin .
92. Объектив CFI Achromat LWD ADL 40x Phi F.
93. Объектив CFI Achromat LW D ADL 40x С - не более 2 шт.
94. Объектив CFI Plan Fluor DL 4x A - не более 2 шт.
95. Объектив CFI Plan Fluor DLlOx F - не более 2 шт.
96. Объектив CFI Super Plan Fluor ELWD ADM 20x С - не более 2 тт .
97. Объестив CFI Super Plan Fluor ELWD ADM 40x С - не более 2 шт.
98. Объектив CF1 Super Plan Fluor ELWD ADL 60x С Ph2- не более 2 шт.
99. Объектив CFI Plan Fluor DLL I Ox - не более 2 шт.
100. Объектив CFI Plan Fluor DLL 20x - не более 2 шт.
101. Объектив CFI Plan Fluor DLL 40x - не более 2 шт.
102. Объектив CFI Plan Fluor DLL 1 OOx HA - не более 2 шт.
,103. Объектив CFI Plan Achromat DL lOx - не более 2 шт.
104. Объектив CFI Plan Achromat DL 20x - не более 2 шт.
105. Объектив CFI Plan Achromat DL 40x - не более 2 u j t .

106. Объектив CFI Plan Achromat DL lOOx HB - не более 2 шт.
107. Объектив CFI Plan Achromat DL lOx Phi - не более 2 шт.
108. Объектив CFI Plan Achromat DL 20x Phi - не более 2 шт.
109. Объектив CFI Plan Achromat DL 40x Ph2 - не более 2 шт.
110. Объектив CFI Plan Achromat DL I OOx Ph3 - не более 2 шт.
111. Объектив CFI Plan Apochromat 2x.
112. Объектив CFI Plan Apochromat X 2x.
113. Объектив CFI Plan Apochromat 4x.
114. Объектив CFI Plan Apochromat 4x lambda.
115. Объектив CFI Plan Apochromat 1 Ox.
116. Объектив CFI Plan Apochromat lOx Lambda.
117. Объектив CFI Plan Apochromat 20x Lambda.
118. Объектив CFI Plan Apochromat 40x C.
119. Объектив CFI Plan Apochromat 40x Lambda.
120. Объектив CFI Plan Apochromat 60x Lambda.
121. Объектив CFI Plan Apochromat X 60x II.
122. Объектив CFI Plan Apochromat lOOx Lambda O iL

Врио руководителя Федеральной ’НгЗ
по надзору в сфере здравоохранения I; t* V ^

13 августа 2012 года ’•VjT •

Е.А. Тельнова
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ФЕЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

FEDERAL SERVICE OF HEAI TH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT
№ФСЗ 2012/12687

123. Объектив CF1 Plan Apochroniat DM 20х Pli2.
124, Объектив CFl Plan Apochromat DM 20x Lambda,

‘ 125. Объектив CFI Plan Apochromat DM 40x Ph2.
126. Объектив CFI Plan Apochromat DM 40x Lambda.
127. Объектив CFI Plan Apochromat DM 40x Oil Ph3.
128. Объектив CFI Plan Apochromat DM 60x Lambda.
129. Объектив CFI Plan Apochromat DM 60x Oil Ph3.
130. Объектив CFI Plan Apochromat DM 60x Oil Lambda.
131. Объектив CFI Plan Apochromat DM lOOx Oil Ph3.
132. Объектив CFI Plan Apochromat X DM lOOx H.
133. Объектив CFI Plan APO VC 20x.
\34. Объеюив CFI Plan Apochromat VC 60x H.
135. Объектив CFI Plan APO VC 60x A Wl.
136. Объектив CFI Plan Apochromat VC lOOx II.
137. Объектив CFI Plan Apochromat lOOx NCG Oil.
138. Объектив CFI Apo 40x Wl XS.
139. Объектив CFI Apo 60x H A.S.
140. Объектив CFI Plan Apo IR 60x Wl.
141. Объевггив CFI Apo LW D 40x Wl XS.
142. Объектив CFI Achromat NAM C I Ox.
143. Объектив CFI Achromat LW D NAM C 40x C.
144. Объектив CFI Achromat LW D NAMC 20x F.
145. Объектив CFI S Plan Fluor ELWD NAMC 20x C.
146. Объектив CFI S Plan Fluor ELWD NAMC 40x C.
147. Объектив CFI Apo 40x W NIR.
148.06beimfB CFI Apo 60x W NIR.
149. Объектив CFI P Achromat Flat field 4x.
150. Объектив CFI P Achromat Flat field I Ox.
151. Объектив CFI P Achromat Flat field 20x.
152. Объектив CFI P Achromat Flat field 40x.
153. Объектив CFI P Achromat Flat field lOOx Oil.
154. Объектив CFI LU Plan Epi P 5x.
155. Объектив CFI LU Plan Epi P I Ox.
156. Объектив CFI LU Plan Epi P 20x,

Врио руководителя Федеральной сл 
по надзору в сфере здравоохранени

< I / f ,  ̂ •,

13 августа 2012 года

Е.А. Тельнова
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ФРЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА П О  НАЛЗОРУ В СФЕРР ЗЛРАВООХРА11ННИЯ

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT
№ФСЗ 2012/12687

Лист 6

. Объектив CFI LU Plan Epi Р 50х.

. Объектив CFI LU Plan Epi Р 1 ООх.

. Насадка T i-FM  эпи-флуоресцентная.
, Осветитель эпи-флуоресцептный C-SHG.
. Корпус осветителя C-SHG HG 50W 230V эпи-флуоресцентного.
, Блок крепления ртутной лампы.
. Лампа ртутная C-LHG 50W - не более 10 шт.
. Устройство C-FC центрировки осветителя эпи-флуоресцеитног о.
. Освс1гитвль эпи-флуоресцентный оптоволоконный Intensilight C-l lGFi.
. Лампа C-LHGFI HG - не более 10 шт.
. Адаптер R C-FGF1A HG 50W для TS100.
. Световод C-HGFIF15.
. Световод C-HGFIF3G.
. Осветитель эпи-флуоресцентный оптоволоконный Intensilight C-I1GF1E 
, Контроллер C-HGF1E-C.
. Фильтр возбуждающий ЕХЗЗО-380 - не более 2 шт.
. Фильтр возбуждающий EX405/I0 - не более 2 шт.
. Фильтр возбуждающий ЕХ540/25 - не более 2 шт.
. Фильтр возбуждающий N ЕХ450-490 - не более 2 шт.
. Фильтр возбуждающий N ЕХ540/25 - не более 2 шт.
. Зеркало дихроическое DM400 - не более 2 шт.
. Зеркало дихроическое DM430 - не более 2 шт.
, Зеркало дихроическое DM565 - не более 2 шт.
. Зеркало дихроическое DM575 - не более 2 шт.
. Фильтр барьерный N ВА435 - не более 2 шт.
. Фильтр барьерный N ВА605/55 - не более 2 шт.
. Фильтр барьерный N ВА510/20 - не более 2 шт.
, Фильтр барьерный N ВА520-560 - не более 2 шт.
. Фильтр барьерный N ВА590 - не более 2 шт.
, Фильтр барьерный N ВА605/55 - не более 2 шт.
. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N UV-2E/C - мс более 2 шт.
. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N В-2Е/С - не более 2 шт.
, Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N 2 нм .

, Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров шт.

Е.А. Тельнова
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ф е д е р а л ь н а я  с л у ж б а  п о  НАЛЗОРУ в СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

FEDERAL SI'RVICE OF H EA ITH  CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT
№ФСЗ 2012/12687

Лист 7

191. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N В-ЗА - не более 2 шт.
192. Комплект ю  3-х флуоресцентных фильфов N G-2A - не более 2 шт.
193. Комплект из 3-Х флуоресцентных фильтров N UV-2A - не более 2 шт.
194. Комплв1сг из 3-х флуоресцентных фильтров N U V -IА - не более 2 iijt.
,195. Комплект иЗ 3-х флуоресцентных фильтров N V-2A - не более 2 шт.
196. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N BV-2A - не бо.юс 2 шт.
197. Комплект из 3-х флуоресцентных филыров DAP1 - fie более 2 шт.
198. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров FITC - fic более 2 пп .
199. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров GFP-L - не болос 2 шт.
200. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров GFP-B - не более 2 iiiT,

" ,201. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров TR1TC - не более 2 ш г.
302. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров TEXAS RED - не более 2 шт.

 ̂ 203. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N UV-2B - не более 2 тт .
204. Ксгмплскт из 3-х флуоресцентных фильтров N В V -1Л - не более 2 iht.
205. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N В-1 Б - не более 2 ш г.
206. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N G-1 В - не более 2 шт.
207. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров СЕР HQ - не более 2 шт.
208. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров GFP I-1Q - не более 2 шт.
209. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров YFP HQ - не более 2 ш г.
210. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров CFP-LP (Cyan (jFP) - не более 2 шт.
211. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров YFP-LP (Yellow GFP) - не более 2 шт.
212. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров BFP-LP (Blue GFP) - не более 2 ujt.
213. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров СуЗ - не более 2 шт.
214. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров Су5 - не более 2 uit.
215. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров SRIC (Surface Reflection Interference Contrast) - не 
более 2 шт.
216. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров FITC/Rhodamine - не более 2 шт.
217. Комплект из 3-х флуоресцентных филы ров FITC/l'exas Red - не более 2 пп .
218. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров DAP1/FITC - не более 2 шт.
219. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров DAPI/FITC/RlK>cliimine - не более 2 шт.
220. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров DAPl/FlTCn'cxa.s Red - не более 2 шт.
221. Куб для крепления флуоресцентных фильтров - не более 10 шт.
222. Рамка для фильтра возбуждающего - не более 10 шт.
223. Рамка для фильтра барьерного - не более 10 шт.

Врио руководителя Ф едеральной  слу?
по надзору в сф ере здравоохранения

13 августа 2012 года
-
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Е.А. Тельнова
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I

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

FEDERAL SERVICE OF НГ'АПИ CARE

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT
№ФСЗ 2012/12687

Лист S

224. Объект-маркер красный.
225. Объект-маркер фиолетовый.
226:''Адаптер С -0  А для объект-маркера.
227. Чернила красные для объект-маркера - не более 4 фл.

‘228. Чернила фиолетовые для объект-маркера - не более 4 фл.
229. Смесь иммерсионная 8 мл - не более 20 ([jji.
230. Смесь иммерсионная 50 мл - не более 10 фл.
231. Смесь иммерсионная 500 мл - не более 10 фл.
232. Смесь иммерсионная нефлуоресцирующая, тип NF 50мл - не более 10 фл.
233. Чехол пылезащитный H550S.
234. Чехол пылезащитный H600L.
235. Чехол пылезащитный, тип 117.
236. Объект-микрометр тип А.
237. Объект-микрометр тип В.
238. Окуляр-микрометр - не более 6 шт.
239. Кабель сетевой - не более 10 шт.

'240, Клмера цифровая специализированная серии DS - не более 2 шт.
241. Кабель интерфейсный для камеры цифровой серии DS - не более 2 шт.
242. Блок управления DS-U3 камерой цифровой специализированной - не более 2 шт.
243. Блок управления DS-L2 камерой цифровой специализированной - не более 2 шт.
244. Модуль дистанционного управления камерой цифровой спсщиьпизнрованной серим DS - не 
более 2 шт.
245. Адат-ер 2 АС.
246. Адаптер Y-TV55 TV 0.55х - не более 2 шт.
247. C-mount TV адаптер V M  2.5х - не более 2 шт.
248. C-mount TV адаптер V M  4х - не более 2 шт.
249. C-mount адаптер 0.45х - не более 2 шт.
250. C-mount адаптер О.бх - не более 2 тт.
251. C-mount адаптер 0.7х - не более 2 шт.
252. Фотоадаптер V-T - не более 2 шт.
253. C-mount zoom-адаптер - не более 2 ш i .
254. Zoom-линза - не более 2 шт.
255; C-mount TV адаптер А - не более 2 шт.
256, C-mount TV адаптер - не более 2 шт.

Врио руководителя Ф едеральной  слу|
по надзору в сф ере здравоохранения

13 августа 2012 года
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257. ENG-moimt адаптер О.бх дая тубуса Т2- не более 2 шт.
2$^. ENO-mount TV адаптер - не более 2 шт.
259. ENG-mount адаптер 0.45х для тубуса F2 - не белее 2 шт.
260. ENG-mount адаптер 0.45х для тубуса Т2 - не более 2 im .

'261. ENG-mount zoom-адаптер - не более 2 шт.
262. Линза 1х I - не более 2 шт.
263. Электронный ключ - не более 5 шт.
264. Программное обеспечение для обработки изображений - не более 5 шт.;
- NIS-Elements AR - программное обеспечение для управления микроскопом и цифровой камерой, 
захвата изображения, проведения автоматических и ручных измерений, создания Z-ctokob, 
проведения временных измереиий, наложения изображений, сшинки изображений, проиедемия 
деконволюции, фильтрации изображения, функция расширснн010 фокуса;
“NIS-Elements B R - программное обеспечение для управ;1ения микроскопом и цифровой камерой, 
захвата изображения, проведения автоматических и ручных измерений, создания Z-стэков, 
проведения временных измерений, наложения изображер1ий, сшивки изображений;

^- NlS“Etbrner»tsD- программное обеспечение для управления микроскопом и цифровой камерой, 
-Захвате изображения, проведения автоматических и ручных измерений, создания Z-стэков, сшивки 
изображений;
- NIS-A SD Deconvolution - программный модуль 3D деконволюции;
- NIS-A RT Deconvolution - программный модуль 2D деконволюции;
- N1S-A 6D - программный модуль для проведения 6D экспериментов;
- NIS-A 4D « программный модуль для проведения 4D экснеримемтов;

• .-NIS-U 4D to 6D - программный модуль для апгрейда NlS-Elements BR до NIS-Blements AR; 
'♦NIS-A DBASE - программный модуль базы данных;
- NIS-A EDF - программный модуль функции расширенною фокуса;
- NIS-A LCOMP - модуль сравнения изобрсшений;
-NIS-A TIMEAS - программный модуль временных измерений;
- NIS-A AMEAS - программный модуль автоматических измерений;
- NIS-A OBJ TRACKING - программный модуль отслеживания траекторий движения объектов;
- NIS-A СА FRET - программный модуль для проведения экспериментов СЛ FRHT;
-NFS-A OBJ CLASSF1ER - программный модуль классификатора;
-NIS-D Stage - программный модуль управления предметным столом;
- N1S-D Shutter - программный модуль управления засло111̂
- NIS-D XCJTE- программный модуль управления осветителем;

Врио руководителя Ф едеральной  сл]
по надзору в сф ере здравоохранен ия i Е.А. Тельнова

13 авг)’ста 2012 года
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

FEDERAL SERVIC:!'! Ol' HIAI .IH C.AKli

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

ATTACHMENT
№ФСЗ 2012/12687

•Лист 10

»N1S-D Z dfive - программный модуль управления фокусировочным приводом; 
f)US*AR M L г дополнительн лицензия для NIS-Elements AR;

'  • NIS-BR ML - дополнительная лицензия для NlS-Elements BR;
- N1S-D ML - дополнительная лицензия для NlS-Elemcnts D;
-NIS-Elements AR Stand Alone - программное обеспечение NIS-Elemenis AR без функций 
управления;
- NIS-U D to BR - программный модуль для апгрейда NIS-Elements D до NIS-Elements BR; 
-"NIS-U D to AR - программный модуль для апгрейда NlS-EIemenls D до NIS-Elements AR; 
-N IS-U  BR to AR - программный модуль для апгрейда NIS-Elements BR до NIS-Elements AR.

/V I .  Оргаыизация-изготовитель;
- Nanjing Nikon Jiangnan Optical Instrument Co., Ltd., 9, Hengda Road. Nanjing Economic and 
Technological Development Zone, Nanjing 210038, People's Republic of China.

Врио руководителя Федеральной сл1 
no надзору в сфере здравоохранения!
г

13 августа 2012 года
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